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Αξεσουάρ φόρτισης

Επαναφορτιζόμενο μοντέλο:
Easy Line ChargerGo RIC S-RX

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης ισχύει για τα εξής 
μοντέλα: 

 �Αν δεν είναι επιλεγμένο κανένα πλαίσιο και 
δεν γνωρίζετε το μοντέλο του αξεσουάρ 
φόρτισής σας, επικοινωνήστε με τον 
ακοοπροθετιστή σας.
 �Διαβάστε, επίσης, τις πληροφορίες 
ασφαλείας σχετικά με τον χειρισμό των 
επαναφορτιζόμενων ακουστικών βοηθημάτων 
(κεφάλαιο 10).
 �Ο φορτιστής περιέχει μια ενσωματωμένη και 
μη αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
πολυμερών λιθίου.

Λεπτομέρειες για τον φορτιστή σας

Συσκευή:

 c 	Easy Line ChargerGo RIC S-RX
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Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη 
συκευή. 
Διαβάστε προσεκτικά το Εγχειρίδιο χρήσης για να 
βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και αξιοποιείτε στο 
έπακρο τη συσκευή που διαθέτετε. Δεν απαιτείται 
εκπαίδευση για τον χειρισμό αυτής της συσκευής. 
Ένας ακοοπροθετιστής θα σας βοηθήσει να 
ρυθμίσετε τον φορτιστή και τα συμβατά ακουστικά 
βοηθήματα σύμφωνα με τις προσωπικές σας 
προτιμήσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης κατά 
την πώληση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά, τα οφέλη, τη ρύθμιση, τη 
χρήση και τη συντήρηση ή την επισκευή του 
ακουστικού σας βοηθήματος και των αξεσουάρ 

— επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας ή 
τον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή. Πρόσθετες 
πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Φύλλο 
δεδομένων του προϊόντος σας.

Πίνακας περιεχομένων
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8. �Πληροφορίες και επεξήγηση συμβόλων.......................................32
9. �Αντιμετώπιση προβλημάτων................................................................ 36
10. �Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας.............................................37
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1.  Εξαρτήματα του φορτιστή 

1   Κάλυμμα θήκης φορτιστή 
2  Υποδοχές φόρτισης ακουστικών βοηθημάτων

- με ενδείξεις δεξιά και αριστερά
3  Κοιλότητα για ακουστικά  
4   Φωτεινή ένδειξη - για την εσωτερική 

κατάσταση μπαταρίας
5   Σύνδεση USB-C - σε εξωτερική πηγή 

τροφοδοσίας

3
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Easy Line ChargerGo RIC S-RX
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2. �Προετοιμασία του φορτιστή 

Προδιαγραφές μετασχηματιστή και φορτιστή

Τάση εξόδου μετασχηματιστή: 5 VDC +/-5%,  
ρεύμα 500 mA - 1 A

Τάση εισόδου μετασχηματιστή: 100-240 VAC, 50/60Hz,  
ρεύμα 0,2 A

Τάση εισόδου φορτιστή: 5 VDC +/-5%, ρεύμα 350 mA

Προδιαγραφές καλωδίου USB: 5 V ελάχ. 1 A, USB-A με USB-C, 
μέγιστο μήκος 3 m

Καλώδιο USB-C Τροφοδοτικό με 
μετασχηματιστή πρίζας 

Εξωτερική πηγή τροφοδοσίας

α
β

δ

γ

α) �Συνδέστε το μεγαλύτερο άκρο του καλωδίου 
φόρτισης στον μετασχηματιστή. 

β) �Συνδέστε το μικρότερο άκρο στη θύρα USB 
του φορτιστή.

γ)  �Συνδέστε τον μετασχηματιστή σε πρίζα.
δ) �Η φωτεινή ένδειξη γύρω από τη θύρα USB είναι 

πράσινη, όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος 
στο τροφοδοτικό.

ε) �Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στον 
μετασχηματιστή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Σύνδεση στο τροφοδοτικό
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3. �Φόρτιση 
3.1 Χρήση και φόρτιση του φορτιστή

	  �Εάν η ενσωματωμένη μπαταρία είναι πλήρως 
φορτισμένη, τα ακουστικά βοηθήματα μπορούν 
να φορτιστούν έως και 3 φορές*.

	  �Βεβαιώνετε πάντα ότι τα ακουστικά βοηθήματα 
και ο φορτιστής είναι στεγνά και καθαρά πριν 
από τη φόρτιση.

Πριν από τη χρήση του φορτιστή σας, τραβήξτε 
τη μονωτική γλωττίδα προς τα έξω για να 
ενεργοποιήσετε την εσωτερική μπαταρία. Αφού 
τραβήξετε τη μονωτική γλωττίδα, η φωτεινή ένδειξη 
θα ανάψει με κόκκινο χρώμα για 10 δευτερόλεπτα.

Τα επαναφορτιζόμενα μοντέλα διαθέτουν 
εσωτερική μπαταρία, που σημαίνει ότι δεν 
μπορούν να απενεργοποιηθούν. Ακόμα και όταν 
είναι αποσυνδεδεμένα από την πρίζα, η φόρτιση 
των ακουστικών βοηθημάτων συνεχίζεται μέχρι 
να αδειάσει η εσωτερική τους μπαταρία. 
Όταν αδειάσει, ο φορτιστής απενεργοποιείται 
και δεν μπορεί να παρέχει ρεύμα για φόρτιση 
των ακουστικών βοηθημάτων. Ακόμα και όταν 
η εσωτερική μπαταρία του φορτιστή είναι πλήρως 
αποφορτισμένη, ο φορτιστής μπορεί να φορτίσει 
τα ακουστικά βοηθήματα, μόλις συνδεθεί σε 
τροφοδοτικό. Η φωτεινή ένδειξη του φορτιστή 
δείχνει την κατάσταση της εσωτερικής μπαταρίας 
του φορτιστή.

 * �Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης των 
ακουστικών βοηθημάτων ή συμβουλευτείτε τον ακοοπροθετιστή σας.
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Ο επαναφορτιζόμενος φορτιστής δεν είναι 
συνδεδεμένος σε τροφοδοτικό
Η φωτεινή ένδειξη απενεργοποιείται μετά από σύντομο χρονικό 
διάστημα για εξοικονόμηση μπαταρίας

Φωτεινή 
ένδειξη του 
φορτιστή

Κατάσταση 
μπαταρίας Περιγραφή και ενέργειες

Ένδειξη 
αναμμένη 
σταθερά με 
πράσινο 
χρώμα 

απομένει 
>1 κύκλος 
φόρτισης

Η εσωτερική μπαταρία του 
φορτιστή έχει αρκετή ενέργεια 
για τουλάχιστον μία φόρτιση των 
ακουστικών σας βοηθημάτων.
Δεν απαιτείται κάποια ενέργεια. 

Ένδειξη που 
αναβοσβήνει 
με πράσινο 
χρώμα

απομένει 
<1 κύκλος 
φόρτισης  

Η εσωτερική μπαταρία του 
φορτιστή εξαντλείται. 
Συνδέστε τον φορτιστή σε 
τροφοδοτικό.

Δεν υπάρχει 
φωτεινή 
ένδειξη

Αποφορτισμένη 
μπαταρία

Η εσωτερική μπαταρία έχει 
αποφορτιστεί πλήρως.
Συνδέστε τον φορτιστή σε 
τροφοδοτικό. 

Ο επαναφορτιζόμενος φορτιστής είναι 
συνδεδεμένος σε τροφοδοτικό
Φωτεινή 
ένδειξη του 
φορτιστή

Κατάσταση 
μπαταρίας Περιγραφή και ενέργειες

Ένδειξη 
αναμμένη 
σταθερά με 
πράσινο χρώμα

Πλήρως 
φορτισμένη  

Η εσωτερική μπαταρία του φορτιστή 
είναι πλήρως φορτισμένη.
Δεν απαιτείται κάποια ενέργεια. 

Ένδειξη που 
αναβοσβήνει με 
πράσινο χρώμα

Φόρτιση 
>1 κύκλος 
φόρτισης 

Η εσωτερική μπαταρία του φορτιστή 
έχει αρκετή ενέργεια για τουλάχιστον μία 
φόρτιση των ακουστικών βοηθημάτων 
σας χωρίς σύνδεση σε τροφοδοτικό. 

Ένδειξη που 
αναβοσβήνει με 
κόκκινο χρώμα

Φόρτιση 
<1 κύκλος 
φόρτισης  

Η εσωτερική μπαταρία του φορτιστή 
δεν έχει αρκετή ενέργεια ούτε για μία 
φόρτιση των ακουστικών σας 
βοηθημάτων χωρίς σύνδεση σε 
τροφοδοτικό. 
Μην αφαιρείτε τον φορτιστή από το 
τροφοδοτικό μέχρι να ολοκληρωθεί 
η φόρτιση.

Ένδειξη 
αναμμένη 
σταθερά με 
κόκκινο χρώμα

Σφάλμα 
μπαταρίας/
σφάλμα 
φόρτισης

Ανιχνεύτηκε σφάλμα κατά την 
προσπάθεια φόρτισης της εσωτερικής 
μπαταρίας του φορτιστή. 
Ελέγξτε αν τα ακουστικά σας βοηθήματα 
εξακολουθούν να μπορούν να φορτίσουν. 
Επικοινωνήστε με τον ακοοπροθετιστή σας.
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3.2 Φόρτιση των ακουστικών βοηθημάτων

	  �Χαμηλή ισχύς: Όταν η μπαταρία του 
ακουστικού βοηθήματος είναι χαμηλή, θα 
ακούσετε δύο μπιπ. Έχετε περίπου 60 λεπτά 
πριν χρειαστεί να φορτίσετε τα ακουστικά 
βοηθήματα (το χρονικό περιθώριο μπορεί 
να διαφέρει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του 
ακουστικού βοηθήματος).

	  �Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σας 
βοηθήματα για πρώτη φορά, συνιστάται να τα 
φορτίσετε για 3 ώρες.

	� Τα ακουστικά βοηθήματα πρέπει να είναι 
στεγνά πριν από τη φόρτιση.

	� Βεβαιωθείτε ότι φορτίζετε και χρησιμοποιείτε 
τα ακουστικά βοηθήματα εντός του 
εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας: +5° έως 
+40° Κελσίου (41° έως 104° Φαρενάιτ).

 

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 2 για οδηγίες ρύθμισης 
του φορτιστή.
1.	� Τοποθετήστε τα ακουστικά βοηθήματα 

στις υποδοχές φόρτισης. Τα ακουστικά 
βοηθήματα απενεργοποιούνται αυτόματα 
όταν τοποθετούνται στο φορτιστή.

	� Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις του αριστερού και 
του δεξιού ακουστικού βοηθήματος ταιριάζουν 
με τις ενδείξεις αριστερά (μπλε) και δεξιά 
(κόκκινο) δίπλα στις υποδοχές φόρτισης.
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2.  �Η φωτεινή ένδειξη στα ακουστικά βοηθήματα 
θα υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης της 
μπαταρίας, έως ότου τα ακουστικά βοηθήματα 
φορτίσουν πλήρως. Όταν ολοκληρωθεί η 
φόρτιση, η πράσινη φωτεινή ένδειξη στα 
ακουστικά βοηθήματα θα παραμείνει αναμμένη.

Η διαδικασία φόρτισης θα σταματήσει αυτόματα 
όταν οι μπαταρίες φορτίσουν πλήρως, έτσι τα 
ακουστικά βοηθήματα μπορούν να μείνουν 
με ασφάλεια εντός του φορτιστή. Μπορεί να 
χρειαστούν έως και 3 ώρες για τη φόρτιση 
των ακουστικών βοηθημάτων. Το κάλυμμα του 
φορτιστή πρέπει να είναι κλειστό κατά τη φόρτιση 
των ακουστικών βοηθημάτων.

Χρόνοι φόρτισης (αντιπροσωπευτικές τιμές)*

Φωτεινή ένδειξη 
του ακουστικού 
βοηθήματος

Κατάσταση 
φόρτισης

Εκτιμώμενοι χρόνοι 
φόρτισης

Ένδειξη που 
αναβοσβήνει με 
κόκκινο χρώμα 0–10%

Ένδειξη που 
αναβοσβήνει με 
πορτοκαλί χρώμα 11–70%

30 λεπτά (20%)
60 λεπτά (40%)
90 λεπτά (70%)

Ένδειξη που 
αναβοσβήνει με 
πράσινο χρώμα 71–99%

Ένδειξη αναμμένη 
σταθερά με 
πράσινο χρώμα 100%

3 ώρες (ο χρόνος 
φόρτισης μπορεί να 
επηρεαστεί από τις 
συνθήκες θερμοκρασίας)

*� �Για συγκεκριμένους χρόνους φόρτισης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης των 
ακουστικών σας βοηθημάτων ή συμβουλευτείτε τον ακοοπροθετιστή σας.
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3.	� Αφαιρέστε τα ακουστικά βοηθήματα από τις 
υποδοχές φόρτισης, σηκώνοντάς τα απλώς από 
τον φορτιστή.

	  �Μην κρατάτε τα σωληνάκια για την αφαίρεση 
των ακουστικών βοηθημάτων από τον 
φορτιστή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει 
ζημιά στα σωληνάκια.

Το ακουστικό βοήθημα μπορεί να ρυθμιστεί ώστε 
να ενεργοποιείται αυτόματα όταν το αφαιρείτε 
από τον φορτιστή. Στην περίπτωση αυτή η 
φωτεινή ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 
Η σταθερά αναμμένη πράσινη ένδειξη υποδεικνύει 
ότι το ακουστικό βοήθημα είναι έτοιμο για χρήση. 
Τα ακουστικά βοηθήματα είναι προγραμματισμένα 
από προεπιλογή ώστε να ενεργοποιούνται 
αυτόματα όταν αφαιρούνται από έναν φορτιστή, 
συνδεδεμένο σε τροφοδοτικό. Ο ακοοπροθετιστής 
σας μπορεί να απενεργοποιήσει τη ρύθμιση 
αυτή. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να 
ενεργοποιήσετε χειροκίνητα το ακουστικό 
βοήθημα.

	  �Η διαδικασία φόρτισης θα σταματήσει 
αυτόματα όταν οι μπαταρίες φορτίσουν 
πλήρως, έτσι τα ακουστικά βοηθήματα 
μπορούν να μείνουν με ασφάλεια εντός 
του φορτιστή. 

	  �Κλείνετε πάντα το κάλυμμα όταν φορτίζετε 
τα ακουστικά σας βοηθήματα σε περιβάλλον 
με υγρασία.
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4. �Περιβαλλοντικές συνθήκες

Βεβαιωθείτε ότι η χρήση, η φόρτιση, η μεταφορά 
και η αποθήκευση των αξεσουάρ φόρτισης γίνεται 
σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες:

Φόρτιση
Λειτουργία Μεταφορά Αποθήκευση

Θερμοκρασία +5 έως +40 °C
(+41 έως +104 °F)

–20 έως + 60 °C
(–4 έως + 140 °F)

–20 έως + 60 °C
(–4 έως + 140 °F)

Υγρασία
(χωρίς 
συμπύκνωση)

0% έως 90% 0% έως 93% 0% έως 93%

Ατμοσφαιρική
πίεση

500 hPa έως 
1.060 hPa

500 hPa έως 
1.060 hPa

500 hPa έως 
1.060 hPa

Η παρατεταμένη αποθήκευση σε θερμοκρασίες 
κάτω των +10 °C και άνω των +30 °C μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της μπαταρίας 
του προϊόντος.
Για πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες 
λειτουργίας των ακουστικών σας βοηθημάτων, 
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης των ακουστικών 
σας βοηθημάτων. 

Εάν η συσκευή έχει υποβληθεί σε συνθήκες 
αποθήκευσης και μεταφοράς που παρεκκλίνουν 
από τις συνιστώμενες συνθήκες χρήσης, 
περιμένετε 15 λεπτά πριν θέσετε σε λειτουργία 
τη συσκευή.

Τα επαναφορτιζόμενα μοντέλα 
κατηγοριοποιούνται ως IP22. Αυτό σημαίνει ότι 
ο φορτιστής προστατεύεται από κάθετη πτώση 
σταγόνων νερού όταν ο φορτιστής έχει κλίση 
έως και 15 μοίρες από την οριζόντια. Ο δείκτης 
IP22 ισχύει όταν το κάλυμμα του φορτιστή είναι 
κλειστό.
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5. �Φροντίδα και συντήρηση
Αναμενόμενη διάρκεια ζωής
Ο φορτιστής έχει αναμενόμενη διάρκεια ζωής 
πέντε ετών. Η συσκευή αναμένεται να παραμείνει 
ασφαλής για χρήση για αυτό το χρονικό διάστημα.

Εμπορική περίοδος υποστήριξης
Η τακτική και προσεκτική φροντίδα του φορτιστή 
σας θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί η υψηλή 
απόδοση των συσκευών σας για την αναμενόμενη 
διάρκεια ζωής τους. Η Sonova AG θα παράσχει 
ελάχιστη περίοδο τεχνικής υποστήριξης επισκευών 
πέντε ετών από την κατάργηση του αντίστοιχου 
φορτιστή και βασικών στοιχείων από το σύστημα 
προϊόντων.
Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες προδιαγραφές ως 
οδηγό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με την ασφάλεια του προϊόντος, ανατρέξτε στο 
κεφάλαιο 10.

Γενικές πληροφορίες
Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής χρησιμοποιείται 
και συντηρείται όπως περιγράφεται στο παρόν 
εγχειρίδιο χρήσης. 

Καθημερινά
Βεβαιωθείτε ότι οι υποδοχές φόρτισης είναι 
καθαρές. Διαφορετικά, καθαρίστε τις επιφάνειες με 
ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι. Μην χρησιμοποιείτε 
ποτέ καθαριστικά προϊόντα, όπως απορρυπαντικά 
οικιακής χρήσης, σαπούνι κ.λπ. για τον καθαρισμό 
του φορτιστή σας. Μην ξεπλένετε τον φορτιστή σας 
με νερό.

Εβδομαδιαία
Αφαιρέστε σκόνη ή βρομιά από τις υποδοχές 
φόρτισης με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι. 
 

	� Βεβαιώνετε πάντα ότι τα ακουστικά βοηθήματα 
και ο φορτιστής είναι στεγνά και καθαρά πριν 
από τη φόρτιση.

	� Πριν από τον καθαρισμό, διασφαλίζετε πάντα ότι 
ο φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα.
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6. �Επισκευή και εγγύηση

Τοπική εγγύηση
Ρωτήστε τον ακοοπροθετιστή από τον οποίο 
αγοράσατε τα ακουστικά σας βοηθήματα σχετικά 
με τους όρους της τοπικής εγγύησης.

Διεθνής εγγύηση
Η Sonova AG προσφέρει περιορισμένη διεθνή 
εγγύηση ενός έτους, με έναρξη ισχύος από την 
ημερομηνία αγοράς. Η παρούσα περιορισμένη 
εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα 
και ελαττωματικά υλικά του φορτιστή. Η εγγύηση 
τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον προσκομιστεί 
απόδειξη αγοράς.

Η διεθνής εγγύηση δεν επηρεάζει τυχόν νομικά 
δικαιώματά σας υπό την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία που διέπει την πώληση καταναλωτικών 
αγαθών.

Περιορισμός εγγύησης
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές 
που προκαλούνται από εσφαλμένο χειρισμό 
ή φροντίδα, έκθεση σε χημικά ή υπερβολική 
καταπόνηση. Οι φθορές που προξενούνται από 
τρίτα μέρη ή μη εγκεκριμένα κέντρα επισκευής 
καθιστούν την εγγύηση άκυρη. Η εγγύηση δεν 
περιλαμβάνει υπηρεσίες που παρέχονται από τον 
ακοοπροθετιστή στον χώρο του.

Φορτιστής:	   
Σειριακός αριθμός:	
Ημερομηνία αγοράς:	

Εξουσιοδοτημένος ακοοπροθετιστής  
(σφραγίδα/υπογραφή):
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7. �Πληροφορίες συμμόρφωσης
 
Δήλωση συμμόρφωσης για το ακουστικό βοήθημα
Με το παρόν η Sonova AG δηλώνει ότι αυτό το προϊόν 
πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των 
Κανονισμών FCC και το πρότυπο ICES-003 του Υπουργείου 
Βιομηχανίας του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στις 
ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
1) �αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή 

παρεμβολή, και
2) �αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε 

λαμβανόμενη παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένης της 
παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη 
λειτουργία.

Επισήμανση 1:
Αλλαγές ή τροποποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε 
αυτή τη συσκευή, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί ρητά από 
τη Sonova AG, μπορεί να ακυρώσουν την άδεια FCC για 
λειτουργία αυτής της συσκευής.

Επισήμανση 2: 
Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και διαπιστωθεί ότι 
συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή 
Κλάσης B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC και 
με το πρότυπο ICES-003 του Industry Canada. Αυτά τα 
όρια είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν εύλογη προστασία 
από επιβλαβή παρεμβολή σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτή 
η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει 
ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν η εγκατάσταση και 
η χρήση της δεν γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί 
να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή στις ραδιοεπικοινωνίες. 
Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστεί 
παρεμβολή σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτή 
η συσκευή προκαλεί επιβλαβή παρεμβολή στη ραδιοφωνική 
ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να καθοριστεί 
απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, 
ο χρήστης παροτρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την 
παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

•	 Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
•	 Αυξήστε τον διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και 

του μεγαφώνου.
•	 Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα 

διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένο 
το μεγάφωνο.

•	 Συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς ή έναν έμπειρο 
τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

•	 Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, διατηρείτε απόσταση 
τουλάχιστον 20 cm μεταξύ του φορτιστή και του 
ανθρώπινου σώματος.
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Έλεγχος  
εκπομπών Συμμόρφωση Οδηγία για το 

ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Εκπομπές  
ραδιοσυχνοτήτων  
CISPR 11

Ομάδα 1

Η συσκευή παράγει ή 
χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες 
μόνο για την εσωτερική 
λειτουργία του. Ως εκ τούτου, 
οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων 
είναι πολύ χαμηλές και δεν 
είναι πιθανό να προκαλέσουν 
παρεμβολές σε κοντινό 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Εκπομπές  
ραδιοσυχνοτήτων  
CISPR 11

Κλάση B

Η συσκευή είναι κατάλληλη 
για χρήση σε οικιακές 
εγκαταστάσεις και σε 
εγκαταστάσεις που είναι 
άμεσα συνδεδεμένες με 
δίκτυο τροφοδοσίας 
ρεύματος χαμηλής τάσης, που 
τροφοδοτεί κτήρια τα οποία 
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.

Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
Δήλωση του κατασκευαστή: Η συσκευή 
προορίζεται για χρήση στα ηλεκτρομαγνητικά 
περιβάλλοντα που παρατίθενται παρακάτω. 
Ο χρήστης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι 
χρησιμοποιούνται σε αυτά τα περιβάλλοντα.

Δοκιμή  
ατρωσίας

Επίπεδο δοκιμής 
IEC60601-1-2

Επίπεδο συμμόρφωσης

Ηλεκτροστατική 
εκκένωση (ESD)  
IEC 61000-4-2

+/- 8 kV μέσω επαφής
+/- 2 kV, +/- 4 kV,  
+/- 8 kV, +/- 15 kV  
μέσω αέρα

+/- 8 kV μέσω επαφής
+/- 2 kV, +/- 4 kV,  
+/- 8 kV, +/- 15 kV  
μέσω αέρα

Δοκιμή ατρωσίας 
ηλεκτρομαγνητι-
κού πεδίου 
ακτινοβολούμενων 
ραδιοσυχνοτήτων  
IEC 61000-4-3

10 V/m 80 MHz–2,7 GHz 
80% AM στο 1 kHz

10 V/m 80 MHz–2,7 GHz 
80% AM στο 1 kHz

Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία 
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Δοκιμή  
ατρωσίας

Επίπεδο δοκιμής 
IEC60601-1-2

Επίπεδο συμμόρφωσης

Μαγνητικό  
πεδίο  
εγγύτητας  
IEC 61000-4-3

9 V/m, 710, 745, 780 MHz, 
Διαμόρφωση παλμών  
18 Hz

9 V/m,  
5.240, 5.500, 5.785 MHz,  
Διαμόρφωση παλμών 
217 Hz
 
27 V/m, 385 MHz,  
Διαμόρφωση παλμών  
18 Hz
 
28 V/m, 450 MHz  
FM +/–5 kHz απόκλιση,  
1 kHz ημίτονο
 
28 V/m, 810, 870,  
930 MHz,  
Διαμόρφωση παλμών  
18 Hz
 
28 V/m, 1.720, 1.845,  
1.970, 2.450 MHz,  
Διαμόρφωση παλμών 
217 Hz

9 V/m, 710, 745, 780 MHz, 
Διαμόρφωση παλμών 
18 Hz

9 V/m,  
5.240, 5.500, 5.785 MHz,  
Διαμόρφωση παλμών 
217 Hz
 
27 V/m, 385 MHz,  
Διαμόρφωση παλμών 
18 Hz
 
28 V/m, 450 MHz  
FM +/–5 kHz απόκλιση,  
1 kHz ημίτονο
 
28 V/m, 810, 870,  
930 MHz,  
Διαμόρφωση παλμών 
18 Hz
 
28 V/m, 1.720, 1.845,  
1.970, 2.450 MHz,  
Διαμόρφωση παλμών 
217 Hz

Δοκιμή  
ατρωσίας

Επίπεδο δοκιμής 
IEC60601-1-2

Επίπεδο συμμόρφωσης

Μαγνητικά πεδία 
ονομαστικής 
συχνότητας 
ισχύος  
IEC 61000-4-8

30 A/m  
50 Hz ή 60 Hz

30 A/m  
50 Hz ή 60 Hz
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8.  Πληροφορίες και επεξήγηση 
συμβόλων

Με το σύμβολο CE, η Sonova AG επιβεβαιώνει 
ότι αυτό το προϊόν —συμπεριλαμβανομένων των 
αξεσουάρ— πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 
για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (ΕΕ) 2017/745, 
καθώς και της Οδηγίας για Ραδιοεξοπλισμό 
2014/53/ΕΕ. Οι αριθμοί μετά το σύμβολο CE 
αντιστοιχούν στον κωδικό των πιστοποιημένων 
ιδρυμάτων που γνωμοδότησαν βάσει του 
προαναφερόμενου κανονισμού και της οδηγίας.  

Υποδεικνύει τον κατασκευαστή του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, όπως ορίζεται στον Κανονισμό για τα 
Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (ΕΕ) 2017/745.

Υποδεικνύει την ημερομηνία κατασκευής του 
ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Υποδεικνύει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο EU REP είναι επίσης 
ο εισαγωγέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι είναι σημαντικό ο 
χρήστης να διαβάσει και να λάβει υπόψη τις σχετικές 
πληροφορίες σε αυτά τα εγχειρίδια χρήσης.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι είναι σημαντικό 
ο χρήστης να προσέξει τις σχετικές προειδοποιήσεις 
στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Σημαντικέςπληροφορίες για την ασφάλεια χειρισμού 
και προϊόντος.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρομαγνητική 
παρεμβολή από τη συσκευή υπόκειται σε όρια 
εγκεκριμένα από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή 
Επικοινωνιών των ΗΠΑ.

Υποδεικνύει τη συμμόρφωση μιας συσκευής με 
τις ρυθμιστικές διατάξεις της Αρχής Διαχείρισης 
Ραδιοφάσματος της Νέας Ζηλανδίας (RSM) και 
της Αυστραλιανής Αρχής Επικοινωνιών και Μέσων 
Ενημέρωσης (ACMA) για τη νόμιμη πώληση στη Νέα 
Ζηλανδία και την Αυστραλία.

Υποδεικνύει τον σειριακό αριθμό του κατασκευαστή, 
ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί ένα συγκεκριμένο 
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Υποδεικνύει τον αριθμό καταλόγου του κατασκευαστή, 
ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί το ιατροτεχνολογικό 
προϊόν.

Υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι ιατροτεχνολογικό 
προϊόν.

Ένδειξη ότι διατίθενται οδηγίες χρήσης σε 
ηλεκτρονική μορφή.
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Βαθμός IP = Βαθμός προστασίας από εισχώρηση. Ο 
δείκτης IP22 υποδεικνύει ότι η συσκευή προστατεύεται 
έναντι στερεών ξένων σωμάτων διαμέτρου 12,5 mm και 
μεγαλύτερης και προστατεύεται επιπρόσθετα έναντι 
κάθετης πτώσης σταγόνων νερού όταν το περίβλημα 
βρίσκεται υπό κλίση έως και 15°.

Υποδεικνύει τα όρια θερμοκρασίας στα οποία το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί να εκτεθεί με 
ασφάλεια. 

Υποδεικνύει το εύρος υγρασίας στο οποίο το 
ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί να εκτεθεί με 
ασφάλεια. 

Υποδεικνύει το εύρος ατμοσφαιρικής πίεσης στο οποίο 
το ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί να εκτεθεί με 
ασφάλεια.

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς διατηρείτε στεγνό.

Το σύμβολο με τον διαγεγραμμένο κάδο απορριμμάτων 
υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να 
απορριφθεί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. 
Παρακαλούμε απορρίψτε παλιές ή αχρησιμοποίητες 
συσκευές σε χώρους απόρριψης ηλεκτρονικών 
απορριμμάτων, ή επιστρέψτε τη συσκευή σας 
στον ακοοπροθετιστή σας για απόρριψη. Η σωστή 
απόρριψη προστατεύει το περιβάλλον και την υγεία.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι μια συσκευή δεν 
είναι ασφαλής προς χρήση σε περιβάλλον μαγνητικού 
συντονισμού (MR) (π.χ. κατά τη διάρκεια μιας 
μαγνητικής τομογραφίας).

Σύμβολα που ισχύουν μόνο για το ευρωπαϊκό 
τροφοδοτικό

Τροφοδοτικό με διπλή απομόνωση.

Συσκευή σχεδιασμένη για χρήση μόνο σε εσωτερικό 
χώρο.

Μετασχηματιστής απομόνωσης ασφαλείας, με 
προστασία από βραχυκύκλωμα.
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Αιτία Πιθανή αποκατάσταση
Πρόβλημα: Η φόρτιση των ακουστικών 
βοηθημάτων δεν ξεκινάει.
Η εσωτερική μπαταρία 
του φορτιστή έχει 
αποφορτιστεί.

Συνδέστε τον φορτιστή 
σε πηγή τροφοδοτικό 
(κεφάλαιο 2).

Τα ακουστικά 
βοηθήματα δεν έχουν 
τοποθετηθεί σωστά στον 
φορτιστή.

Τοποθετήστε σωστά το 
ακουστικό βοήθημα στον 
φορτιστή (κεφάλαιο 3).

   Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε 
με τον ακοοπροθετιστή σας για βοήθεια. 

9. Αντιμετώπιση προβλημάτων 10.  Σημαντικές πληροφορίες 
ασφάλειας

Διαβάστε τις σχετικές πληροφορίες ασφαλείας και 
περιορισμών χρήσης στις παρακάτω σελίδες πριν 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προβλεπόμενη χρήση
Οι φορτιστές προορίζονται για τη φόρτιση της 
μπαταρίας του επαναφορτιζόμενου ακουστικού 
βοηθήματος.

Προβλεπόμενος χρήστης
Προορίζεται για άτομα με απώλεια ακοής που 
χρησιμοποιούν συμβατά το επαναφορτιζόμενο 
ακουστικό βοήθημα, τους φροντιστές και τον 
ακοοπροθετιστή τους.

Προβλεπόμενος πληθυσμός ασθενών
Ο ενδεδειγμένος πληθυσμός ασθενών για τους 
φορτιστές είναι ο ενδεδειγμένος πληθυσμός 
ασθενών των συμβατών ακουστικών βοηθημάτων.

Προβλεπόμενη ιατρική ένδειξη
Οι ενδείξεις δεν προκύπτουν από τον φορτιστή, 
αλλά από τα συμβατά ακουστικά βοηθήματα.

Προβλεπόμενες ιατρικές αντενδείξεις
Οι αντενδείξεις δεν προκύπτουν από τα αξεσουάρ 
φόρτισης, αλλά από τα συμβατά ακουστικά βοηθήματα.
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Κλινικό όφελος:
Ένας φορτιστής από μόνος του δεν προσφέρει 
άμεσο κλινικό όφελος. Ένα έμμεσο κλινικό 
όφελος παρέχεται με την ενεργοποίηση της 
μητρικής συσκευής (επαναφορτιζόμενα ακουστικά 
βοηθήματα) με σκοπό την επίτευξη του 
ενδεδειγμένου τους σκοπού. 

Παρενέργειες:
Οι παρενέργειες δεν προκύπτουν από τον φορτιστή, 
αλλά από τα συμβατά ακουστικά βοηθήματα.
Οποιοδήποτε σοβαρό συμβάν που προκύπτει και 
σχετίζεται με τα αξεσουάρ φόρτισης θα πρέπει να 
αναφέρεται στον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή 
και στην αρμόδια αρχή της χώρας διαμονής. Ως 
σοβαρό περιστατικό περιγράφεται οποιοδήποτε 
περιστατικό που οδήγησε, άμεσα ή έμμεσα, θα 
μπορούσε να έχει οδηγήσει ή μπορεί να οδηγήσει 
σε οποιοδήποτε από τα εξής:

α) �τον θάνατο ασθενούς, χρήστη ή άλλου ατόμου
β) �την προσωρινή ή μόνιμη σοβαρή επιδείνωση 

της υγείας ασθενούς, χρήστη ή άλλου ατόμου
γ) μια σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία

Για να αναφέρετε τυχόν μη αναμενόμενη λειτουργία 
ή συμβάν, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή 
ή με έναν αντιπρόσωπο.

10.1   �Προειδοποιήσεις

 �Ο φορτιστής και το τροφοδοτικό πρέπει να 
προστατεύονται από κραδασμούς. Αν προκληθεί 
ζημιά στον φορτιστή ή στο τροφοδοτικό μετά 
από κραδασμό, οι συσκευές δεν πρέπει πλέον να 
χρησιμοποιούνται. 

	 �Προστατεύστε τα αξεσουάρ φόρτισης από τη 
θερμότητα και το ηλιακό φως (ποτέ μην τα αφήνετε 
κοντά σε παράθυρο ή μέσα στο αυτοκίνητο). Μην 
χρησιμοποιείτε ποτέ φούρνο μικροκυμάτων ή 
άλλες συσκευές θέρμανσης για να στεγνώσετε τον 
φορτιστή σας (λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς ή 
έκρηξης). Ρωτήστε τον ακοοπροθετιστή σας σχετικά 
με τις κατάλληλες μεθόδους στεγνώματος.

	 �Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιτρέπεται 
να ανοίγει το αξεσουάρ φόρτισης, λόγω κινδύνου 
ηλεκτροπληξίας.

	 �Τα καλώδια και τα κορδόνια που τυλίγονται 
γύρω από τον λαιμό ενδέχεται να προκαλέσουν 
στραγγαλισμό. Μην αφήνετε τη συσκευή και τα 
εξαρτήματά της χωρίς επίβλεψη με παιδιά, άτομα 
με νοητική υστέρηση και κατοικίδια.

	 �Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εκρηκτικά 
περιβάλλοντα (ορυχεία ή βιομηχανικές περιοχές 
με κίνδυνο έκρηξης, ατμόσφαιρα πλούσια σε 
οξυγόνο ή χώροι στους οποίους γίνεται χειρισμός 
εύφλεκτων αναισθητικών). Η συσκευή δεν είναι 
πιστοποιημένη κατά ATEX.
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	 �Η χρήση αυτού του εξοπλισμού παρακείμενα ή σε 
διάταξη στοίβας με άλλον εξοπλισμό πρέπει να 
αποφεύγεται διότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
ακατάλληλη λειτουργία. Εάν τέτοια χρήση είναι 
απαραίτητη, αυτός ο εξοπλισμός και ο άλλος 
εξοπλισμός θα πρέπει να παρακολουθούνται για 
να επαληθευτεί ότι λειτουργούν κανονικά.

  �Πριν από τον καθαρισμό, διασφαλίζετε πάντα ότι 
ο φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα.

  �Η χρήση διαφορετικών αξεσουάρ, μορφοτροπέων 
και καλωδίων από εκείνα που καθορίζονται ή 
παρέχονται από τον κατασκευαστή αυτού του 
εξοπλισμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένες 
ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή μειωμένη 
ηλεκτρομαγνητική ατρωσία αυτού του εξοπλισμού 
με αποτέλεσμα ακατάλληλη λειτουργία.

	 �Για την παροχή ρεύματος στα αξεσουάρ φόρτισης, 
χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξοπλισμό φόρτισης 
(π.χ. τροφοδοτικό) πιστοποιημένο κατά τα πρότυπα 
IEC 60950-1*,  
IEC 62368-1 ή IEC60601-1, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές στο κεφάλαιο 1, Εξαρτήματα του 
φορτιστή.

	 �Για τον φορτιστή, χρησιμοποιήστε μόνο εξοπλισμό 
πιστοποιημένο κατά IEC 60950-1*, IEC 62368-1 ή 
IEC60601-1 με ονομαστική τιμή εξόδου 5 VDC. Μέγ. 1 A.

	 �Μην τοποθετείτε τα αξεσουάρ φόρτισης κοντά 
σε επιφάνειες επαγωγικών εστιών. Οι αγώγιμες 
δομές μέσα στα αξεσουάρ φόρτισης μπορεί να 
απορροφήσουν επαγωγική ενέργεια με αποτέλεσμα 
θερμική καταστροφή.

	 �Ο φορτιστής περιέχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
ιόντων λιθίου που μπορεί να διογκωθεί και να 
παραμορφώσει το περίβλημα του φορτιστή. 
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε διόγκωση ή 
παραμόρφωση στον φορτιστή, σταματήστε αμέσως 
τη χρήση.  
Οι διογκωμένες μπαταρίες μπορεί να αποτελούν 
σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια, καθώς ενέχουν 
κινδύνους όπως διαρροή, υπερθέρμανση ή και έκρηξη. 
Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε, να φορτίσετε, 
να τρυπήσετε ή να τροποποιήσετε διογκωμένες 
μπαταρίες. Μην αγνοείτε ενδείξεις βλάβης της 
μπαταρίας. Η χρήση του φορτιστή με μπαταρία 
που έχει υποστεί βλάβη ενδέχεται να επηρεάσει τις 
επιδόσεις του φορτιστή και να προκαλέσει μόνιμη 
βλάβη στον φορτιστή.  
Αποφύγετε τη χρήση του φορτιστή με γυμνά χέρια, 
εάν παρουσιάζει σημάδια βλάβης ή διαρροής. 
Αποφύγετε την άμεση επαφή με τον ηλεκτρολύτη που 
έχει διαρρεύσει. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε με 
νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν χρειάζεται.  
Για οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία, ζητήστε 
επαγγελματική καθοδήγηση από τον ακοοπροθετιστή 
πριν χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή.  

*Σημείωση: αυτό το πρότυπο ενδέχεται να μην είναι πλέον έγκυρο στη χώρα σας, 
ανατρέξτε στο πρότυπο IEC 62368-1
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Απορρίπτετε τον φορτιστή σε χώρους διάθεσης 
αποβλήτων που προορίζονται για ηλεκτρονικά 
απόβλητα ή παραδίδετε τον φορτιστή στον 
ακοοπροθετιστή σας για απόρριψη.

	  �Τα ακόλουθα αφορούν μόνο άτομα με ενεργά 
εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (δηλ. 
βηματοδότες, απινιδωτές κ.λπ.):

•	  Διατηρείτε τη συσκευή φόρτισης σε απόσταση 
τουλάχιστον 15 cm (6 ίντσες) από το ενεργό 
εμφύτευμα. Αν προκύψουν παρεμβολές, μη 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή φόρτισης και 
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του ενεργού 
εμφυτεύματος. Λάβετε υπόψη ότι οι παρεμβολές 
ενδέχεται επίσης να προκαλούνται από γραμμές 
τροφοδοσίας, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις, 
ανιχνευτές μετάλλων σε αεροδρόμια κ.λπ.

	  �Μην ακουμπάτε τις επαφές του φορτιστή όταν 
είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα.

	  �Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε θερμοκρασίες 
εκτός των συνθηκών λειτουργίας που 
υποδεικνύονται στο Εγχειρίδιο χρήσης (βλέπε 
κεφάλαιο 4). Περιέχουν μπαταρίες ιόντων λιθίου, 
που ενδέχεται να διογκωθούν, να παρουσιάσουν 
διαρροή ή να εκραγούν κατόπιν έκθεσης σε 
θερμοκρασίες εκτός αυτών των συνθηκών.

	  �Μην χρησιμοποιείτε το ακουστικό σας βοήθημα 
ή τον φορτιστή σας σε χώρους όπου απαγορεύεται 
η χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

	  �Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους φορτιστές 
που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης 
για τη φόρτιση των ακουστικών βοηθημάτων, 
διαφορετικά οι συσκευές ενδέχεται να υποστούν 
ζημιά.

	  �Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται στη 
συσκευή αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν 
εγκριθεί ρητά από τη Sonova AG. Τέτοιες αλλαγές 
ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.

	  �Φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνίας 
με ραδιοσυχνότητες (συμπεριλαμβανομένων 
περιφερειακών, όπως καλώδια κεραίας και 
εξωτερικές κεραίες) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
σε απόσταση μικρότερη από 30 cm (12 ίντσες) 
από τον φορτιστή, συμπεριλαμβανομένων των 
καλωδίων που ορίζονται από τον κατασκευαστή. 
Σε αντίθετη περίπτωση, θα μπορούσε να προκύψει 
υποβάθμιση της απόδοσης αυτού του εξοπλισμού.

  �Φροντίζετε πάντοτε ο φορτιστής να είναι στεγνός 
και καθαρός. Αν προκληθεί ζημιά στον φορτιστή ή 
στο τροφοδοτικό, η συσκευή δεν πρέπει πλέον να 
χρησιμοποιείται, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει 
ηλεκτροσόκ.
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10.2    Προφυλάξεις

    Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα 
με το Κεφάλαιο 4, Περιβαλλοντικές συνθήκες. 
Η χρήση της συσκευής εκτός των συνθηκών 
αυτών μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση 
του ακουστικού βοηθήματος η οποία, στη 
χειρότερη περίπτωση, μπορεί να οδηγήσει σε 
εγκαύματα. 

    Μην τοποθετείτε αυτές τις επαναφορτιζόμενες 
συσκευές στις αποσκευές που παραδίδονται 
στο check-in όταν ταξιδεύετε αεροπορικώς, 
καθώς περιέχουν μπαταρίες ιόντων λιθίου. 
Οι συσκευές πρέπει να τοποθετούνται στις 
χειραποσκευές σας.

    Εφαρμόζετε τους τοπικούς κανονισμούς 
κατά την αποστολή των επαναφορτιζόμενων 
συσκευών, καθώς οι συσκευές περιέχουν 
μπαταρίες ιόντων λιθίου. Οι συσκευές 
ανήκουν στην κατηγορία των επικίνδυνων 
εμπορευμάτων, όσον αφορά τις αποστολές. 
Αν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε την εταιρεία 
μεταφοράς για τον κατάλληλο τρόπο 
αποστολής των συσκευών.

10.3    Σημειώσεις

   Προφυλάσσετε τα αξεσουάρ φόρτισης που 
διαθέτετε από πτώσεις! Η πτώση επάνω σε 
σκληρή επιφάνεια μπορεί να προκαλέσει ζημιά 
στα αξεσουάρ φόρτισης.

   Διατηρείτε πάντα την υποδοχή USB της 
συσκευής και τη θύρα USB του καλωδίου 
καθαρές και στεγνές. Τα ξένα σωματίδια ή 
η υγρασία στη σύνδεση USB μπορούν να 
οδηγήσουν σε ηλεκτρική βλάβη, λόγω της 
οποίας η σύνδεση USB μπορεί να θερμανθεί 
και, στη χειρότερη περίπτωση, να λιώσει. 
Χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο για την 
παροχή ισχύος στη συσκευή. Αν παρατηρήσετε 
ότι η φωτεινή ένδειξη γύρω από τη θύρα USB 
της συσκευής έσβησε κατά τη διάρκεια της 
φόρτισης, ελέγξτε αν τηρούνται οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις για τη σύνδεση USB.

   Η ενσωματωμένη μπαταρία για τον 
επαναφορτιζόμενο φορτιστή πρέπει 
να επαναφορτίζεται κάθε 3 μήνες. Έτσι 
θα αποτραπεί η βαθιά αποφόρτιση της 
ενσωματωμένης μπαταρίας. Οι μπαταρίες 
βαθιάς αποφόρτισης μπορεί να υποστούν 
βλάβη εάν επαναφορτιστούν και ενδεχομένως 
να πιάσουν φωτιά.
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Τα σχόλιά σας
Καταγράψτε τις συγκεκριμένες ανάγκες ή ανησυχίες 
σας και παρουσιάστε τις στην πρώτη επίσκεψη 
παρακολούθησης μετά την τοποθέτηση των 
συσκευών σας. 
Αυτό θα βοηθήσει τον ακοοπροθετιστή σας να 
καλύψει τις ανάγκες σας.

  �_______________________________________________  

_______________________________________________

  �_______________________________________________  

_______________________________________________

  �_______________________________________________  

_______________________________________________

  �_______________________________________________  

_______________________________________________

  �_______________________________________________  

_______________________________________________

Και εισαγωγέας για την Ευρωπαϊκή Ένωση:
Sonova Deutschland GmbH 
Max-Eyth-Str. 20 
70736 Fellbach-Oeffingen, Germany
Pat. www.sonova.com/en/intellectualproperty
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Κατασκευαστής: 
Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Switzerland

Διανομέας

7 613389 863390


