
„Easy Line ChargerGo 
RIC S-RX“
naudotojo vadovas
Easy Line ChargerGo RIC S-RX 

A Sonova brand



Įkrovimo priedai

Įkraunamas modelis:
Easy Line ChargerGo RIC S-RX

Tai yra toliau išvardytų modelių naudotojo 
vadovas. 

 �Jeigu nepažymėtas nė vienas langelis ir 
nežinote savo įkrovimo priedo modelio, 
kreipkitės į klausos priežiūros specialistą.

 �Taip pat atidžiai perskaitykite saugos 
informaciją apie įkraunamų klausos aparatų 
naudojimą (10 skyrius).
 �Įkroviklyje yra įtaisyta neišimama, įkraunama 
ličio jonų baterija.

Išsami įkroviklio informacija

Įrenginys:

c 	Easy Line ChargerGo RIC S-RX
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Dėkojame, kad renkatės šį įrenginį. 
Atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą, kad 
susipažintumėte su įrenginiu ir galėtumėte 
naudotis visomis jo funkcinėmis galimybėmis. 
Norint naudotis šia priemone, apmokymai 
nereikalingi. Klausos priežiūros specialistas padės 
nustatyti įkroviklius ir suderinamus klausos 
aparatus pagal jūsų individualius pageidavimus 
per pardavimo konsultaciją.

Daugiau informacijos apie klausos aparato ir 
jo priedų savybes, pranašumus, nustatymą, 
naudojimą, priežiūrą ar remontą teiraukitės 
klausos priežiūros specialisto arba gamintojo 
atstovo. Papildomos informacijos rasite turimo 
gaminio duomenų lape.

Turinys
1. �Įkroviklio dalys .......................................................................................... 6
2. �Įkroviklio paruošimas .......................................................................... 9
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7. �Atitikties informacija............................................................................26
8. �Informacija ir simbolių paaiškinimai.........................................32
9. �Trikčių šalinimas.....................................................................................36
10. �Svarbisaugos informacija............................................................... 37
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1.  Įkroviklio dalys 

1   Įkroviklio įdėklo dangtelis 
2  Klausos aparato įkrovimo lizdai su kairės ir 

dešinės pusės indikatoriumi
3  Anga įdėklams  
4   Indikatoriaus lemputė – rodo vidinės baterijos 

būseną
5   USB-C jungtis– išoriniam maitinimo šaltiniui

3

1

24

2

5
5

Easy Line ChargerGo RIC S-RX
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2. �Įkroviklio paruošimas 

Maitinimo adapterio ir įkroviklio specifikacija
Maitinimo adapterio 
išvesties įtampa:

5 VDC +/–5 %,  
srovė 500 mA–1 A

Maitinimo adapterio 
įvesties įtampa:

100–240 V kintamoji srovė, 
50/60 Hz, srovė 0,2 A

Įkroviklio įvesties įtampa: 5 VDC +/–5 %, srovė 350 mA

USB laido specifikacijos:
5 V min. 1 A, USB-A į USB-C, 
maks. ilgis – 3 m

USB-C laidas Maitinimo šaltinis su 
kištukiniu adapteriu 

Išorinis maitinimo šaltinis

a) �Didesnį įkrovimo laido galą prijunkite prie 
maitinimo adapterio. 

b) �Prijunkite mažesnį galą prie įkroviklio USB 
prievado.

c)  �Įkiškite maitinimo adapterį į maitinimo lizdą.

d) �Kai įkroviklis prijungtas prie maitinimo šaltinio, 
indikatoriaus lemputė prie USB prievado šviečia 
žaliai.

e) �Įsitikinkite, kad turite prieigą prie maitinimo 
adapterio per įkrovimo procesą.

Prijungimas prie maitinimo šaltinio

a
b

d

c
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3. �Įkrovimas 
3.1 Įkroviklio naudojimas ir įkrovimas

	  �Jeigu įtaisytoji baterija yra visiškai įkrauta, 
klausos aparatai gali būti kraunami iki 3 kartų*.

	  �Prieš įkraudami visada patikrinkite, ar klausos 
aparatai ir įkroviklis yra sausi ir švarūs.

Prieš naudodami savo įkroviklį, ištraukite izoliavimo 
auselę, kad aktyvintumėte vidinę bateriją. Ištraukus 
izoliavimo auselę, indikatoriaus lemputė švies 
raudonai 10 sekundžių.

Įkraunami modeliai turi vidinę bateriją, o tai 
reiškia, kad jų negalima išjungti. Netgi jeigu jis 
išjungiamas iš maitinimo lizdo, klausos aparatai 
bus ir toliau kraunami, kol vidinė baterija išsikraus. 
Jai išsikrovus, įkroviklis visiškai išsijungs, nes 
nebegalės tiekti energijos klausos aparatams 
įkrauti. Net kai įkroviklio vidinė baterija yra visiškai 
išsikrovusi, įkroviklis vis dar gali įkrauti klausos 
aparatus, kai jis prijungiamas prie maitinimo 
šaltinio. Įkroviklio indikatoriaus lemputė rodo 
įkroviklio vidinės baterijos būseną.

* �Konkrečios informacijos ieškokite klausos aparatų naudotojo vadove arba 
kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.
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Įkraunamas įkroviklis neprijungtas prie 
maitinimo šaltinio
Indikatoriaus lemputė išsijungia praėjus trumpam 
laikui, kad taupytumėte bateriją

Įkroviklio 
indikatoriaus 
lemputė

Baterijos 
būsena Aprašymas ir veiksmai

Nepertraukiamai 
šviečia žalia 
lemputė 

Liko >1 
įkrovimo 
ciklas

Įkroviklio vidinė baterija turi 
pakankamai energijos klausos 
aparatams įkrauti bent vieną 
kartą.
Jokių veiksmų atlikti nereikia. 

Mirksi žalia 
lemputė

Liko <1 
įkrovimo 
ciklas  

Vidinė įkroviklio baterija 
išsikrauna. 
Prijunkite įkroviklį prie 
maitinimo šaltinio.

Nešviečia 
indikatoriaus 
lemputė

Išsikrovusi 
baterija

Vidinė baterija visiškai 
išsikrovusi.
Prijunkite įkroviklį prie 
maitinimo šaltinio. 

Įkraunamas įkroviklis prijungtas prie maitinimo 
šaltinio

Įkroviklio 
indikatoriaus 
lemputė

Baterijos 
būsena Aprašymas ir veiksmai

Nepertraukiamai 
šviečia žalia 
lemputė

Visiškai 
įkrauta  

Įkroviklio vidinė baterija visiškai 
įkrauta.
Jokių veiksmų atlikti nereikia. 

Mirksi žalia 
lemputė

Įkraunama, 
>1 įkrovimo 
ciklas 

Įkroviklio vidinė baterija turi 
pakankamai energijos klausos 
aparatams įkrauti bent vieną 
kartą, kai nėra prijungta prie 
maitinimo šaltinio. 

Mirksi raudona 
lemputė

Įkraunama, 
<1 įkrovimo 
ciklas  

Įkroviklio vidinė baterija neturi 
pakankamai energijos klausos 
aparatams įkrauti bent vieną 
kartą, kai nėra prijungta prie 
maitinimo šaltinio. 
Įkroviklį laikykite prijungtą prie 
maitinimo šaltinio, kol jis bus 
visiškai įkrautas.

Nepertraukiamai 
šviečia raudona 
lemputė

Baterijos 
klaida / 
įkrovimo 
klaida

Bandant įkrauti vidinę įkroviklio 
bateriją, buvo aptikta klaida.
Patikrinkite, ar klausos aparatus 
vis dar galima įkrauti. Kreipkitės į 
savo klausos priežiūros specialistą.
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3.2 Klausos aparatų įkrovimas

	  �Žemas energijos lygis: išgirsite du 
pyptelėjimus, kai klausos aparatų baterija 
išseks. Klausos aparatams įkrauti turėsite 
maždaug 60 minučių (laikas gali skirtis, 
atsižvelgiant į klausos aparato nustatymus).

	  �Prieš naudojant klausos aparatus pirmą kartą, 
rekomenduojama juos krauti 3 val.

	� Klausos aparatai turi būti sausi prieš juos 
įkraunant.

	� Įsitikinkite, kad klausos aparatai įkraunami 
ir naudojami veikimo temperatūros ribose 
nuo +5° iki +40° C temperatūroje.

 

Informacijos, kaip nustatyti įkroviklį, ieškokite 
2 skyriuje.
1.	� Įstatykite klausos aparatus į įkrovimo lizdus. 

Klausos aparatai automatiškai išsijungs, juos 
įstačius į įkroviklį.

	  �Įsitikinkite, kad klausos aparato kairiosios ir 
dešiniosios pusės žymėjimai atitinka kairįjį 
(mėlyną) ir dešinįjį (raudoną) indikatorius prie 
įkrovimo lizdų.
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2.	� Indikatoriaus lemputė ant klausos aparatų 
rodys baterijos įkrovimo būseną, kol klausos 
aparatai bus visiškai įkrauti. Kai visiškai 
įkraunama, ant klausos aparatų esanti žalia 
indikatoriaus lemputė švies toliau.

Visiškai įkrovus baterijas, įkrovimo procesas 
automatiškai sustos, todėl klausos aparatus 
galima saugiai palikti įkroviklyje. Klausos aparatai 
gali būti kraunami iki 3 val. Įkraunant klausos 
aparatus, įkroviklio dangtelis gali būti uždarytas.

Įkrovimo trukmė (būdingosios reikšmės)*

Klausos aparato 
indikatoriaus 
lemputė

Įkrovimo 
būsena Apytikslis įkrovimo laikas

Mirksi raudona 
lemputė 0–10 %

Mirksi oranžinė 
lemputė 11–70 %

30 min. (20 %)
60 min. (40 %)
90 min. (70 %)

Mirksi žalia 
lemputė 71–99 %

Nepertraukiamai 
šviečia žalia 
lemputė 100 %

3 val. (įkrovimo trukmei 
įtakos gali turėti 
temperatūros sąlygos)

*� Konkrečios nurodytos įkrovimo trukmės ieškokite klausos aparatų naudotojo 
vadove arba kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.
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3.	� Išimkite klausos aparatus iš įkrovimo lizdų 
traukdami juos iš įkroviklio.

	  �Imdami klausos aparatus iš įkroviklio, 
nelaikykite už vamzdelių, nes taip galite juos 
pažeisti.

Klausos aparatas gali būti nustatytas taip, kad 
išimtas iš įkroviklio įsijungtų automatiškai. Tokiu 
atveju indikatoriaus lemputė pradės mirksėti. 
Nepertraukiama žalia šviesa nurodo, kad 
klausos aparatas parengtas naudoti. Numatyta, 
kad klausos aparatai suprogramuoti taip, kad 
įsijungtų automatiškai išėmus juos iš įkroviklio, 
prijungto prie maitinimo šaltinio. Jūsų klausos 
priežiūros specialistas gali išjungti šį nustatymą. 
Tokiu atveju klausos aparatą reikės įjungti 
rankiniu būdu.

	  �Visiškai įkrovus baterijas, įkrovimo procesas 
automatiškai sustos, todėl klausos aparatus 
galima saugiai palikti įkroviklyje 

	  �Visada uždarykite dangtelį, jei klausos 
aparatus kraunate drėgnoje aplinkoje.
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4. �Aplinkos sąlygos

Būtinai naudokite, įkraukite, gabenkite ir laikykite 
įkrovimo priedus laikydamiesi toliau nurodytų sąlygų.

Įkrovimas
Naudojimas

Transportavimas Laikymas

Temperatūros Nuo +5 °C iki 
+40 °C
(nuo +41 iki 
+104° F)

Nuo –20 °C  
iki +60 °C
(nuo –4 °F  
iki 140 °F)

Nuo –20 °C  
iki +60 °C
(nuo –4 °F  
iki 140 °F)

Drėgmė
(be kondensato)

0–90 % 0–93 % 0–93 %

Atmosferos
slėgis

500–1060 hPa 500–1060 hPa 500–1060 hPa

Ilgą laiką laikant žemesnėje nei +10 °C ir 
aukštesnėje nei +30 °C temperatūroje gali būti 
neigiamai paveiktas gaminio baterijos veikimas.
Informacijos apie klausos aparatų naudojimo 
sąlygas pateikta klausos aparatų naudotojo 
vadove. 

Jei įrenginys buvo laikomas ir transportuojamas 
kitomis nei rekomenduojamos naudojimo 
sąlygomis, prieš paleisdami įrenginį palaukite 15 
minučių.

Įkraunami modeliai priskiriami IP22 klasei. Tai 
reiškia, kad įkroviklis apsaugotas nuo vertikaliai 
krintančių vandens lašų, kai įkroviklis yra pasviręs 
iki 15 laipsnių nuo horizontalios padėties. IP22 
patenkinamas, kai įkroviklio dangtelis uždarytas.
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5. �Priežiūra
Numatoma eksploatavimo trukmė
Numatomas įkroviklio eksploatavimo laikas yra 
penkeri metai. Tikimasi, kad šį laikotarpį prietaisą 
saugu naudoti.

Komercinių paslaugų laikotarpis
Reguliari ir kruopšti įkroviklio priežiūra padės 
užtikrinti puikų prietaisų veikimą visą numatomą 
eksploatavimo laiką. „Sonova AG“ suteiks 
mažiausiai penkerių metų techninės priežiūros 
laikotarpį po to, kai bus nutrauktas atitinkamo 
įkroviklio ir pagrindinių komponentų tiekimas.
Vadovaukitės toliau pateiktomis specifikacijomis. 
Daugiau informacijos apie gaminio saugą žr. 10 
skyriuje.

Bendroji informacija
Užtikrinkite, kad įkroviklis būtų naudojamas ir 
prižiūrimas, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. 

Kasdienė priežiūra
Įsitikinkite, kad įkrovimo lizdai yra švarūs. 
Jeigu taip nėra, paviršius nuvalykite minkštu, 
nesipūkuojančiu audiniu. Įkroviklio niekada 
nevalykite buitiniais valikliais, muilu ir pan. 
Neskalaukite įkroviklio vandeniu.

Kassavaitinė priežiūra
Dulkes ar purvą iš įkrovimo lizdų pašalinkite 
minkštu, nesipūkuojančiu audiniu. 

	  �Prieš įkraudami visada įsitikinkite, ar klausos 
aparatai ir įkroviklis yra sausi ir švarūs.

	  �Prieš valydami visada įsitikinkite, kad 
įkroviklis atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
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6. �Priežiūrair garantija
Vietinė garantija
Vietines garantijos sąlygas nurodys klausos 
priežiūros specialistas, iš kurio įsigijote klausos 
aparatus.

Tarptautinėgarantija
Bendrovė „Sonova AG“ suteikia vienų metų ribotąją 
tarptautinę garantiją, galiojančią nuo įsigijimo 
datos. Ši ribotoji garantija taikoma įkroviklio 
gamybos ir medžiagų brokui. Garantija galioja tik 
pateikus pirkimo įrodymą.

Tarptautinė garantija neturi įtakos jokioms 
juridinėms teisėms, kurias galite turėti pagal 
galiojančius nacionalinius teisės aktus, 
reglamentuojančius vartojimo prekių pardavimą.

Garantijosapribojimas
Ši garantija neapima pažeidimų, atsiradusių dėl 
netinkamo naudojimo ar priežiūros, cheminių 
medžiagų poveikio ar per didelio suspaudimo. 
Garantija netaikoma pažeidimams, kuriuos sukėlė 
trečiosios šalys ar neįgalioti techninės priežiūros 
centrai. Ši garantija neapima jokių paslaugų, kurias 
klausos priežiūros specialistas teikia savo darbo 
vietoje.

Įkroviklis: 	  
Serijos numeris:	
Įsigijimo data:	

Klausos priežiūros specialistas  
(antspaudas / parašas):
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7. �Atitikties informacija
 

Klausos aparato atitikties deklaracija
„Sonova AG“ patvirtina, kad šis gaminys atitinka Medicinos 
priemonių reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus.

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies ir Kanados 
pramonės ICES-003 reikalavimus. Jis privalo atitikti šias dvi 
veikimo sąlygas:
1) šis įrenginys negali kelti kenksmingų trukdžių ir
2) �šis įrenginys privalo priimti bet kokius gautus trukdžius,  

įskaitant tokius, kurie gali sutrikdyti veikimą.

1 pastaba.
Atlikus šio įrenginio pakeitimus ar modifikacijas, kurių 
aiškiai nepatvirtino bendrovė „Sonova AG“, gali nebegalioti 
FCC leidimas naudoti šį įrenginį.

2 pastaba 
Šis įrenginys išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka B 
klasės skaitmeniniams įrenginiams nustatytus apribojimus 
pagal FCC taisyklių 15 dalies ir „Industry Canada“ ICES-003 
reikalavimus. Šie apribojimai nustatyti siekiant užtikrinti 
tinkamą apsaugą nuo žalingų trukdžių, įrenginį naudojant 
gyvenamosiose patalpose. Šis įrenginys generuoja, 
naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją. Jei nėra 
įrengtas ir naudojamas pagal instrukcijas, jis gali sukelti 
kenksmingų trukdžių radijo ryšio įrenginiams. Vis dėlto 
nėra garantijos, kad, įrengus tam tikroje aplinkoje, trukdžių 
neatsiras. Jeigu šis prietaisas sukelia kenksmingų trukdžių, 
kurie trukdo priimti radijo arba televizijos signalus (tai 
galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą), naudotojas 
gali pamėginti pašalinti trukdžius naudodamas bent vieną 
iš šių priemonių:

•	 pakeisti priimančios antenos padėtį arba vietą;
•	 padidinti atstumą tarp įrenginio ir imtuvo;
•	 įrenginį įjungti į ne tos pačios linijos, prie kurios 

prijungtas imtuvas, kištukinį lizdą;
•	 kreiptis pagalbos į platintoją arba patyrusį radijo ar 

televizijos techniką.
•	 Naudojant įkroviklį atstumas tarp jo ir žmogaus kūno 

turi būti bent 20 cm.
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Spinduliuotės 
bandymas

Atitiktis Elektromagnetinės aplinkos gairės

Radijo dažnių 
spinduliuotė 
CISPR 11

1 grupė
Įrenginys generuoja arba naudoja RD 
energiją tik vidiniam veikimui. Todėl jo 
RD spinduliuotė labai maža ir neturėtų 
sukelti jokių trukdžių netoliese esančiai 
elektroninei įrangai.

Radijo dažnių 
spinduliuotė 
CISPR 11

B klasė

Įrenginys tinkamas naudoti 
gyvenamosiose patalpose ir patalpose, 
kurios yra tiesiogiai susijusios su žemos 
įtampos elektros energijos tiekimo 
tinklu, kuris tiekia energiją pastatams, 
naudojamiems buitiniams tikslams.

Elektromagnetinis spinduliavimas
Gamintojo deklaracija: įrenginys skirtas naudoti 
toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. 
Naudotojas turi užtikrinti, kad jie būtų naudojami 
tokioje aplinkoje.

Atsparumo 
testas

IEC60601-1-2 
Testo lygis

Atitikimo lygis

Elektrostatinė 
iškrova (ESD) 
IEC 61000-4-2

+/- 8 kV kontaktas
+/- 2 kV, +/- 4 kV,  
+/- 8 kV, +/- 15 kV oras

+/- 8 kV kontaktas
+/- 2 kV, +/- 4 kV,  
+/- 8 kV, +/- 15 kV oras

Spinduliuoto 
RD  
elektromagnetinio 
lauko 
atsparumo 
testas  
IEC 61000-4-3

10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 
80 % AM esant 1 kHz

10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 
80 % AM esant 1 kHz

Elektromagnetinis atsparumas 
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Atsparumo 
testas

IEC60601-1-2 
Testo lygis

Atitikimo lygis

Artimas 
magnetinis 
laukas  
IEC 61000-4-3

9 V/m; 710, 745, 780 MHz; 
Impulso moduliacija  
18 Hz

9 V/m;  
5240, 5500, 5785 MHz;  
Impulso moduliacija  
217 Hz 

27 V/m; 385 MHz;  
Impulso moduliacija  
18 Hz

28 V/m; 450 MHz  
FM +/- 5 kHz nuokrypis;  
1 kHz sinusinis

28 V/m; 810, 870,  
930 MHz;  
Impulso moduliacija  
18 Hz
 
28 V/m; 1720, 1845,  
1970, 2450 MHz;  
Impulso moduliacija  
217 Hz

9 V/m; 710, 745, 780 MHz; 
Impulso moduliacija  
18 Hz

9 V/m;  
5240, 5500, 5785 MHz;  
Impulso moduliacija  
217 Hz 

27 V/m; 385 MHz;  
Impulso moduliacija  
18 Hz

28 V/m; 450 MHz  
FM +/- 5 kHz nuokrypis;  
1 kHz sinusinis

28 V/m; 810, 870,  
930 MHz;  
Impulso moduliacija  
18 Hz
 
28 V/m; 1720, 1845,  
1970, 2450 MHz;  
Impulso moduliacija  
217 Hz

Atsparumo 
testas

IEC60601-1-2 
Testo lygis

Atitikimo lygis

Vardinės galios 
dažnio 
magnetiniai 
laukai  
IEC 61000-4-8

30 A/m  
50 Hz arba 60 Hz

30 A/m  
50 Hz arba 60 Hz
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8.  Informacija ir simbolių 
paaiškinimai

CE simboliu bendrovė „Sonova AG“ patvirtina, kad 
šis gaminys, įskaitant priedus, atitinka Medicinos 
priemonių reglamento (ES) 2017/745 ir Radijo įrangos 
direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Skaičiai po 
CE simboliu yra sertifi kuotos institucijos, su kuria 
konsultuotasi dėl nurodyto reglamento ir direktyvų 
reikalavimų, kodas.  

Nurodo medicinos priemonės gamintoją, kaip 
apibrėžta Medicinos priemonių reglamente (ES) 
2017/745.

Nurodo medicinos priemonė pagaminimo datą.

Nurodo įgaliotąjį atstovą Europos Sąjungoje. EU 
REP taip pat yra importuotojas į Europos Sąjungą.

Šis simbolis nurodo, kad naudotojas turi perskaityti 
šiuose naudotojo vadovuose pateiktą informaciją ir 
į ją atsižvelgti.

Šis simbolis nurodo, kad naudotojas turi atkreipti 
dėmesį į atitinkamus šiame naudotojo vadove 
pateiktus įspėjimus.

S varbiinformacija apie gaminio naudojimą 
ir jo saugą

Šis simbolis reiškia, kad įrenginio elektromagnetiniai 
trukdžiai neviršija JAV federalinės ryšių komisijos 
patvirtintų ribų.

Nurodo, kad įrenginys atitinka taikomus Radijo 
spektro reguliavimo tarnybos (RSM) bei Australijos 
ryšių ir žiniasklaidos institucijos (ACMA) reguliavimo 
susitarimus dėl teisėto pardavimo Naujojoje 
Zelandijoje ir Australijoje.

Nurodo gamintojo serijos numerį, kad būtų galima 
identifi kuoti konkrečią medicinos priemonę.

Nurodo gamintojo katalogo numerį, kad būtų galima 
identifi kuoti medicinos priemonę.

Nurodo, kad įrenginys yra medicinos priemonė.

Nuoroda, kad yra pasiekiamos elektroninės 
naudojimo instrukcijos.
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IP klasė = apsaugos nuo patekimo klasė. IP22 klasė 
rodo, kad prietaisas apsaugotas nuo 12,5 mm 
ir didesnio skersmens kietų pašalinių objektų ir 
papildomai apsaugotas nuo vertikaliai krintančių 
vandens lašų, kai korpusas pakreiptas iki 15°.

Nurodo temperatūros diapazoną, kuriame 
medicinos priemonė veikia saugiai. 

Nurodo drėgmės intervalą, kuriame medicinos 
priemonė veikia saugiai. 

Nurodo atmosferos slėgio diapazoną, kuriame 
medicinos priemonė veikia saugiai.

Transportuojant laikyti sausai.

Simbolis su perbraukta šiukšlių dėže reiškia, kad 
šio įrenginio negalima išmesti kartu su įprastomis 
buitinėmis atliekomis. Senus ar nenaudojamus 
įrenginius išmeskite tik tam skirtose elektroninių 
atliekų surinkimo vietose arba palikite įrenginį 
klausos priežiūros specialistui, kad utilizuotų. 
Tinkamas atliekų šalinimas saugo aplinką ir sveikatą.

Šis simbolis reiškia, kad priemonė nėra saugi 
naudoti magnetinio rezonanso (MR) aplinkoje  
(pvz., atliekant MRT tyrimą).

Simboliai, taikomi tik Europoje naudojamam maitinimo 
šaltiniui

Maitinimo šaltinis su dviguba izoliacija

Įrenginys skirtas naudoti tik patalpose.

Izoliuojamasis saugos transformatorius, įžemintas 
apsaugant nuo trumpojo jungimo
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Priežastis Galimas sprendimo 
būdas

Problema: klausos aparatas nepradedamas krauti.
Įkroviklio vidinė baterija 
išsikrovė.

Prijunkite įkroviklį prie 
maitinimo šaltinio 
(2 skyrius).

Klausos aparatai 
netinkamai įstatyti į 
įkroviklį.

Tinkamai įstatykite klausos 
aparatą į įkroviklį (3 skyrius).

   Jeigu problema išlieka, kreipkitės pagalbos 
į savo klausos priežiūros specialistą. 

9. Trikčių šalinimas 10.  Svarbisaugos informacija

Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite 
tolesniuose puslapiuose pateiktą atitinkamą 
saugos ir naudojimo apribojimų informaciją.

Paskirtis
Įkrovikliai skirti įkraunamo klausos aparato 
baterijai įkrauti.

Numatomi naudotojai
Skirta klausos sutrikimą turintiems žmonėms, 
naudojantiems suderinamą įkraunamą klausos 
aparatą, jų globėjams ir klausos priežiūros 
specialistams.

Numatoma pacientų populiacija
Numatytoji pacientų, naudojančių įkroviklius, 
populiacija yra numatytoji suderinamų klausos 
aparatų pacientų populiacija.

Numatoma medicininė indikacija
Indikacijos grindžiamos ne pagal įkroviklį, o pagal 
suderinamus klausos aparatus.

Numatytosios medicininės kontraindikacijos
Kontraindikacijos grindžiamos ne pagal įkrovimo 
priedus, bet pagal suderinamus klausos aparatus.
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Klinikinė nauda
Pats įkroviklis neteikia tiesioginės klinikinės 
naudos. Netiesioginė klinikinė nauda užtikrinama, 
kai pagrindinis prietaisas (įkraunami klausos 
aparatai) veikia pagal paskirtį. 

Šalutiniai poveikiai
Šalutinį poveikį sukelia ne įkroviklis, o suderinami 
klausos aparatai.
Apie visus rimtus incidentus, susijusius su įkrovimo 
priedais, būtina pranešti gamintojo atstovui 
ir kompetentingos valstybės, kurioje gyvenate, 
valdžios institucijoms. Rimtas incidentas – tai 
bet koks incidentas, dėl kurio tiesiogiai arba 
netiesiogiai įvyksta arba gali įvykti bet kuris iš 
toliau nurodytų atsitikimų:

a) paciento, naudotojo ar kito asmens mirtis;
b) �laikinas arba ilgalaikis rimtas paciento, 

naudotojo ar kito asmens sveikatos 
pablogėjimas;

c) rimta grėsmė visuomenės sveikatai.
Norėdami pranešti apie sutrikusį veikimą arba 
netikėtą įvykį, kreipkitės į gamintoją arba atstovą.

10.1  �Įspėjimai

  �Įkroviklį ir maitinimo šaltinį reikia saugoti 
nuo smūgių. Jei įkroviklis ar maitinimo šaltinis 
sugadinamas po smūgio, prietaisų nebegalima 
naudoti. 

	  �Saugokite įkrovimo priedus nuo karščio ir 
saulės spindulių (nepalikite jų prie lango ar 
automobilyje). Niekuomet nedžiovinkite įkroviklio 
mikrobangų krosnelėje ar kitais šildymo 
prietaisais (dėl gaisro ar sprogimo pavojaus). 
Paklauskite klausos priežiūros specialisto, kaip 
tinkamai džiovinti klausos aparatą.

	  �Dėl galimo elektros pavojaus įkrovimo priedą 
gali atidaryti tik įgaliotieji asmenys.

	  �Aplink kaklą apvynioti kabeliai ir laidai gali 
pasmaugti. Nepalikite šio prietaiso ir jo 
komponentų su vaikais, protinę negalią turinčiais 
žmonėmis ar naminiais gyvūnais be priežiūros.

	  �Nenaudokite prietaiso ten, kur galimi sprogimai 
(šachtose arba sprogioje gamybinėje aplinkoje, 
taip pat aplinkoje, kur daug deguonies arba 
naudojami degūs anestetikai). Įrenginys neturi 
ATEX sertifikato.
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	  �Stenkitės nenaudoti šalia kitos įrangos ir 
nedėkite jų vienos ant kitos, nes dėl to įranga 
gali veikti netinkamai. Jeigu taip naudoti yra 
būtina, šią ir kitą įrangą reikia stebėti, siekiant 
patikrinti, ar ji veikia tinkamai.

  �Prieš valydami visada įsitikinkite, kad įkroviklis 
atjungtas nuo maitinimo šaltinio.

  �Naudojant ne šio gamintojo nurodytus ar 
pateiktus įrangos priedus, keitiklius ir kabelius, 
įranga gali skleisti didesnę elektromagnetinę 
spinduliuotę arba gali sumažėti įrangos 
elektromagnetinis atsparumas ir įranga gali 
veikti netinkamai.

	 �Elektros energijai įkrovimo priedams tiekti 
naudokite tik IEC 60950-1*, IEC 62368-1 arba 
IEC60601-1 sertifikuotą įkrovimo įrangą (pvz., 
maitinimo šaltinį) pagal specifikaciją, pateiktą 1 
skyriuje „Įkroviklio dalys“.  

	 �Įkrovimui naudokite tik IEC 60950-1*, IEC 62368-1 
arba IEC 60601-1 sertifikuotą įrangą, kurios 
nominalioji galia – 5 VDC. Maks. 1 A.

	 �Nedėkite įkrovimo priedų netoli indukcinės 
viryklės paviršiaus. Įkrovimo priedų viduje 
esančios laidžios konstrukcijos gali absorbuoti 
indukcinę energiją, ir dėl šiluminio poveikio 
aparatai suges.

	 �Įkroviklyje yra įkraunama ličio jonų baterija, kuri 
gali išsipūsti ir deformuoti įkroviklio korpusą. 
Jeigu pastebite, kad įkroviklis išsipūtė arba 
deformavosi, tuoj pat nustokite jį naudoti.  
Išsipūtusios baterijos gali būti rimtas pavojus 
saugumui ir kelti, pvz., nuotėkio, perkaitimo ar 
netgi sprogimo riziką. Nebandykite išimti, įkrauti, 
pradurti arba keisti išsipūtusios baterijos. 
Neignoruokite baterijos pažeidimo požymių. 
Jeigu naudosite įkroviklį su pažeista baterija, 
jis gali prasčiau veikti ir įkroviklis gali būti 
sugadintas negrįžtamai.  
Jei įkroviklis turi sugadinimo arba nuotėkio 
požymių, stenkitės neliesti jo plikomis rankomis. 
Stenkitės tiesiogiai neliesti išbėgusio elektrolito. 
Įvykus sąlyčiui nusiplaukite vandeniu ir, 
prireikus, kreipkitės medicininės pagalbos.  
Jeigu kiltų klausimų ar abejonių, prieš 
naudodamiesi įkrovikliu, kreipkitės 
profesionalios pagalbos į savo klausos 
priežiūros specialistą.  

* Pastaba: šis standartas jūsų šalyje gali nebegalioti, žr. IEC 62368-1



42 43

Įkroviklį išmeskite elektroninių atliekų 
surinkimo vietose arba atiduokite utilizuoti savo 
klausos priežiūros specialistui.

	  �Toliau pateikiama informacija taikoma tik 
asmenims, kuriems implantuotos aktyvios 
medicinos priemonės (pvz., širdies stimuliatorius, 
defibriliatorius ir kt.):

•	 Laikykite įkrovimo prietaisą bent 15 cm atstumu 
nuo aktyvaus implanto. Jei jaučiate kokius 
nors trukdžius, įkrovimo prietaiso nenaudokite 
ir kreipkitės į aktyvaus implanto gamintoją. 
Atkreipkite dėmesį, kad trukdžius gali kelti 
maitinimo linijos, elektrostatinė iškrova, oro 
uostų metalo detektoriai ir kt.

	  �Nelieskite įkroviklio kontaktų, kai jis prijungtas 
prie maitinimo šaltinio.

	  �Stenkitės, kad jūsų prietaiso neveiktų 
temperatūra už veikimo sąlygų, nurodytų 
naudotojo vadove (žr. 4 skyrių), ribų. Juose 
yra ličio jonų baterijos, kurios gali išsipūsti, 
sprogti ar iš jų galimas nuotėkis, jeigu jas veiks 
nurodytas sąlygas viršijanti temperatūra.

	  �Nenaudokite klausos aparato ar įkroviklio tose 
vietose, kur draudžiama naudoti elektroninę 
įrangą.

	  �Klausos aparatams įkrauti naudokite tik 
patvirtintus įkroviklius, aprašytus šiame 
naudotojo vadove, kitu atveju prietaisus 
galima sugadinti.

	  �„Sonova AG“ nepatvirtinti prietaiso pakeitimai 
ar modifikacijos neleistini. Tokie pakeitimai 
gali sugadinti prietaisą.

	  �Nešiojamoji radijo ryšio įranga (įskaitant 
tokius išorinius prietaisus kaip antenos laidai 
ir išorinės antenos) turi būti naudojama 
ne arčiau kaip 30 cm (12 col.) atstumu nuo 
įkroviklio, įskaitant gamintojo nurodytus 
laidus. Kitaip gali suprastėti šios įrangos 
veikimas.

	 �Visuomet įsitikinkite, kad kroviklis yra sausas 
ir švarus. Jei įkroviklis arba maitinimo šaltinis 
sugadintas, prietaiso nebegalima naudoti, nes 
jis gali sukelti elektros smūgį.
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10.2   Perspėjimai

    Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta 
4 skyriuje „Aplinkos sąlygos“. Naudojant 
įrenginį kitaip, klausos aparatas gali įkaisti ir, 
blogiausiu atveju, galima nusideginti odą. 

    Keliaudami lėktuvu nedėkite šių įkraunamų 
prietaisų į registruotą bagažą, nes juose yra 
ličio jonų baterijos. Įrenginius reikia dėti į 
rankinį bagažą.

    Įkraunamus įrenginius siųskite laikydamiesi 
vietinių taisyklių, nes juose yra ličio 
jonų baterijos. Šie siunčiami prietaisai 
klasifi kuojami kaip pavojingi kroviniai. Jei 
turite abejonių, paklauskite už siuntimą 
atsakingo kurjerio, kaip tinkamai išsiųsti 
įrenginius.

10.3   Pastabos

    Nenumeskite įkrovimo priedų! Numetus ant 
kieto paviršiaus galima sugadinti įkrovimo 
priedus.

    Prietaiso USB lizdas ir laido USB kištukas 
visada turi būti švarūs ir sausi. USB jungtyje 
esančios pašalinės dalelės arba drėgmė gali 
sukelti elektros gedimą, dėl kurio USB jungtis 
gali įkaisti ir, blogiausiu atveju, ji gali išsilydyti. 
Prietaiso maitinimui naudokite pateiktą laidą. 
Jei pastebite, kad įkraunant prietaisą išsijungė 
indikatoriaus lemputė aplink prietaiso USB 
prievadą, patikrinkite, ar USB jungties būsena 
yra tinkama.

    Įtaisytoji įkraunamo įkroviklio baterija turi būti 
įkraunama kas 3 mėnesius. Taip bus išvengta 
visiško įtaisytosios baterijos išsikrovimo. 
Visiškai išsikrovusios baterijos gali būti 
pažeistos, jei yra įkraunamos, ir gali užsidegti.
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Jūsų atsiliepimas
Registruokite savo poreikius ar problemas ir 
pateikite per pirmąjį vizitą gavę savo prietaisus. 
Taip jūsų klausos priežiūros specialistas galės 
įvertinti jūsų poreikius.

  �_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

  �_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

  �_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

  �_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

  �_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

Importuotojas Europos Sąjungoje:
Sonova Deutschland GmbH 
Max-Eyth-Str. 20 
70736 Fellbach-Oeffingen, Vokietija
Pat. www.sonova.com/en/intellectualproperty
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Gamintojas: 
Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Šveicarija

Platintojas

7 613389 863598


